[bookmark: _Hlk507947350]临床检验专业医疗质量控制指标（2015年版15项）
1、标本类型错误率= ×100%
2、标本容器错误率= ×100%
3、标本采集量错误率= ×100%
4、血培养污染率= ×100%
5、抗凝标本凝集率= ×100%
6、检验前周转时间中位数=X(n+1)/2, n 为奇数；
检验前周转时间中位数=（Xn/2+Xn/2+1）/2，n为偶数
7、= ×100%
8、= ×100%
9、= ×100%
10、= ×100%
11、= ×100%
12、实验室内周转时间中位数=X(n+1)/2, n为奇数
实验室内周转时间中位数=（Xn/2+Xn/2+1）/2，n为偶数
13、= ×100%
14、= ×100%
15、= ×100%
新增检验全过程质量指标计算公式
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27. [bookmark: _GoBack]不良事件发生次数： 实验室内发生的危害实验室人员健康和安全的不良事件次数（直接从报表上读取）
28. 实验室人员培训次数： 每年组织实验室人员培训次数（直接从报表上读取）
29. 实验室信息系统（LIS）故障数：每年实验室信息系统（LIS）发生故障的次数（直接从报表上读取）
